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PERBEDAAN KADAR GLUKOSA DARAH PADA PLASMA EDTA DAN SERUM DEN-
GAN PENUNDAAN PEMERIKSAAN
Apriani     dan Alfita Umami
Analis Kesehatan, STIKes Kesetiakawanan Sosial Indonesia, Indonesia
Pemeriksaan glukosa darah di Laboratorium digunakan untuk mengetahui kadar 
glukosa darah di dalam tubuh. Penundaan waktu pemeriksaan dapat menyebabkan 
penurunan kadar glukosa darah, sehingga hasil yang didapat tidak sesuai dengan 
keadaan tubuh yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 
antara kadar glukosa darah pada sampel plasma EDTA (Ethylenediaminetetraacetic 
acid) dan serum yang langsung diperiksa dan ditunda selama dua jam. Penelitian ini 
dilakukan menggunakan metode observasi eksperimental yaitu pengamatan labora-
torium klinik dengan mengukur kadar glukosa darah menggunakan fotometer dan 
metode GOD-PAP (Glukosa Oksidase). Uji statistik dilakukan dengan menggunakan 
uji Z untuk dua sampel bebas. Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah serum dan 
plasma dalam penelitian ini menunjukan nilai rata-rata kadar glukosa dengan plasma 
EDTA yang langsung diperiksa 89,18 mg/dl ditunda 86,60 mg/dl dan serum yang 
langsung diperiksa 92,20 mg/dl ditunda 89,54 mg/dl. Penurunan kadar glukosa darah 
yang ditunda dua jam pada plasma 2,9%, serum 2,7%. Data tersebut menyimpulkan 
bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan  kadar glukosa darah pada serum dan 
plasma antara yang ditunda dengan yang langsung diperiksa.
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DIFFERENCES OF BLOOD GLUCOSE CONDITIONS IN PLASMA EDTA AND SE-
RUM WITH DELAY INSPECTION
Blood glucose examination in the laboratory is used to determine blood glucose levels 
in the body. The delay in the examination can cause a decrease in blood glucose lev-
els, so the results obtained do not match the actual state of the body. This study aims 
to determine the difference between blood glucose levels in EDTA (Ethylenediamine-
tetraacetic acid) and serum plasma samples that are directly examined and delayed for 
two hours. This research was conducted using experimental observation method that 
is an observation of clinical laboratory by measuring blood glucose level using pho-
tometer and GOD-PAP (glucose oxidase) method. The statistical test was performed 
using Z test for two free samples. The results of serum and plasma blood glucose ex-
amination in this study showed an average value of glucose levels with EDTA plasma 
directly examined 89.18 mg/ dl delayed 86.60 mg/ dl and serum directly examined 
92.20 mg/ dl delayed 89, 54 mg/ dl. Decreased blood glucose levels delayed two hours 
in plasma 2.9%, serum 2.7%. The data concluded that there was no significant differ-
ence between blood glucose levels using EDTA and serum plasma samples.
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Pendahuluan
Pelayanan laboratorium kesehatan atau klinik 
adalah pelayanan yang dapat menunjang diagnosis 
penyakit atau monitoring kesembuhan dari pasien. Sa-
lah satu parameter kualitas pelayanan di laboratorium 
adalah penanggulangan beberapa faktor kesalahan. Di 
laboratorium, kesalahan dalam pelayanan dapat dika-
tagorikan menjadi tiga, yaitu kesalahan pada proses 
preanalitik (kesalahan identifikasi sampel, kesala-
han permintaan, kesalahan dalam teknik phlebotomi, 
pemilihan alat dan bahan). (Kitchen, Olson, & Pres-
ton, 2009)
Berdasarkan penelitian, dikatakan bahwa dari 
sejumlah 40.490 analisis sampel analitik di labora-
torium terdapat 4,5% kesalahan. Persentase tersebut 
berupa  kesalahan preanalitik (60-70%), analitik (10-
15%), dan pasca analitik (15-18%) (Kitchen et al., 
2009). 
Faktor kesalahan preanalitik menyumbang 60-
70% kesalahan di laboratorium diagnostik. Jumlah 
persentase ini umumnya merupakan masalah yang 
timbul dari persiapan pasien, pengumpulan sampel, 
pengiriman dan penyimpanan specimen (Lippi et al., 
2011). 
Pemeriksaan glukosa darah adalah pemeriksaan 
yang penting di dalam laboratorium klinik terutama 
bagi pasien diabetus melitus. Pengendalian kondisi 
gula darah adalah cara yang paling efektif dalam 
mencegah atau membalikkan komplikasi diebetes 
sekaligus peningkatan kualitas hidup bagi pasien di-
abetes (Bell, 2001). Penentuan kadar glukosa darah 
menjadi salah satu tolok ukur dalam diagnosis diabe-
tes melitus (Bott, 2014).
Telah lama diketahui bahwa metabolisme gluko-
sa dalam serum dalam tabung berisi darah akan men-
galami penurunan seiring waktu berjalan. Saat spesi-
men darah belum diuji, proses glikolisis dapat terjadi 
oleh komponen-komponen seluler di dalamnya dan 
dapat mengkonsumsi 5% - 7% glukosa yang terkand-
ung dalam sampel tiap jam (Mikesh & Bruns, 2008; 
World Health Organization, 2013)
Penundaan pemeriksaan akan menurunkan ka-
dar glukosa darah dalam sampel. Hal ini terjadi ka-
rena adanya aktifitas yang dilakukan sel darah. Peny-
impanan sampel pada suhu kamar akan menyebabkan 
penurunanan kadar glukosa darah kurang lebih 1-2 % 
per jam (Kee, 2003). 
Berdasarkan pengalaman peneliti bekerja di lab-
oratorium klinik, pemeriksaan kimiawi khususnya pe-
meriksaan glukosa darah jarang bahkan hampir tidak 
pernah menggunakan sampel plasma EDTA. Pemili-
han sampel plasma untuk pemeriksaan glukosa darah 
diputuskan apabila adanya permintaan glukosa yang 
cito (segera) dan apabila pemeriksaan glukosa darah 
tidak diikuti pemeriksaan kimia yang lain dan hanya 
bersamaan dengan pemeriksaan hematologi rutin, se-
hingga terkadang cukup menggunakan darah EDTA. 
Pemeriksaan glukosa darah dapat dikatakan lebih 
akurat jika menggunakan sampel serum dibanding-
kan dengan sampel plasma EDTA. Dan pada umum-
nya sampel darah yang sudah diambil tidak langsung 
diperiksa, melainkan dikumpulkan untuk dikerjakan 
bersama-sama dengan sampel yang lain. Jadi sampel 
yang pertama kali datang diperiksa bersamaan den-
gan sampel yang  terakhir kali datang sehingga pada 
sampel yang pertama kali datang mengalami pe-
nundaan waktu pemeriksaan. Hal ini biasa dilaku-
kan untuk mengefisiensi waktu dan mengefisiensi 
reagen. Sehingga pada penelitian ini akan ditelusuri 
bagaimana perbedaan hasil pemeriksaan glukosa da-
rah menggunakan sampel plasma EDTA dan serum 
yang langsung diperiksa dan ditunda pemeriksaan 
nya selama 3 jam. 
Metode
Penelitian ini dilakukan dengan metode obser-
vasi eksperimental yaitu pengamatan laboratorium 
klinik dengan mengukur kadar glukosa darah secara 
fotometris yang diperiksa dan ditunda waktu pemer-
iksaannya selama dua jam. Teknik pengumpulan data 
pada penelitian ini adalah porposive sampling, den-
gan sampel sebanyak 50. Sampel serum dan plasma 
diperoleh dari darah vena yang diambil sebanyak 5 cc 
lalu darah tersebut dibagi dua masing-masing 2,5 cc 
untuk plasma dan 2,5 cc untuk serum yang dimasukan 
ke dalam tabung reaksi kemudian diperiksa langsung 
dan didiamkan selama dua jam. Selanjutnya pemer-
iksaan dilakukan secara fotometris, dengan tahapan 
preparasi, pembuatan blanko, blanko reagen, standart 
dan sampel (tabel 1).




    Sumber: Evogen Reagen Glukosa
Data hasil penelitian kadar glukosa darah an-
tara sampel serum dan plasma EDTA yang langsung 
diperiksa dan yang ditunda selama dua jam diana-
lisis dengan menggunakan uji-Z untuk 2 populasi 






Sampel - - 10 ul
Standar 
glukosa
- 10 ul -
Reagen 1000 ul 1000 ul 1000 ul
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Dengan dua jenis sampel diukur dengan metode yang 
sama dan hasil pengukuran sampel pertama dan kedua 
dibandingkan dengan taraf signifikansi α = 0,05  
Data hasil penelitian kadar glukosa darah pada 
pasien yang melakukan pemeriksaan glukosa darah 
puasa dihitung penurunan kadar glukosa darah puasa 
dengan menggunakan rumus presentase, yaitu :
% = (A-B)/Ax 100% 
Keterangan : 
A= Rata-rata kadar glukosa darah yang langsung di 
periksa 




Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 
50 orang dengan pemeriksaan kadar glukosa darah 
menggunakan sampel plasma EDTA dan serum, baik 
yang langsung diperiksa dan yang ditunda selama dua 
jam diperoleh nilai rata-rata (mean), Z-hit dan Z-tabel 
kadar glukosa darah puasa seperti pada tabel 2.
Tabel 2. Uji beda rata-rata kadar glukosa darah pada 
serum dan plasma antara yang ditunda dengan yang 
langsung diperiksa.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kadar 
plasma EDTA yang langsung diperiksa 89,18 mg/
dl yang ditunda 86,60 mg/dl, dan kadar serum yang 
langsung diperiksa 92,20 mg/dl yang ditunda 89,54 
mg/dl. Persentase penurunan kadar glukosa darah 
yang langsung diperiksa dan yang ditunda dua jam 
diperoleh hasil untuk serum sebesar 2.7 %, sedangkan 
pada plasma sebesar 2.9 %. 
Dari hasil perhitungan dengan uji statistik z 
dengan taraf signifikansi 0,05, diperoleh nilai z-hit 
=0,44 dengan Z-tabel=1,96, sehingga |Z-hit| < |Z-ta-
bel|, maka dalam hal ini Ho diterima, artinya tidak 
ada perbedaan signifikan pada kadar glukosa darah 
serum dan plasma antara yang ditunda dengan yang 
langsung diperiksa. 
Dalam pembuatan serum sel-sel darah menggu-
mpal secara baur dan terjebak dalam suatu anyaman 
yang luas dan kontraktif dari jaring serat-serat fibrin. 
Pembuatan plasma sel-sel darah terendapkan secara 
jelas di dasar tabung, seperti pengendapan suspensi 
partikel lain (Sadikin, 2001). Perbedaan antara plas-
ma dan serum juga terjadi karena, pada serum tidak 
mengandung fibrinogen dan beberapa faktor koagu-
lasi lainnya, sedangkan plasma mengandung semua 
protein yang terdapat di dalam darah yang bersirkula-
si dan mengandung partikel antikoagulan EDTA yang 
dapat mempengaruhi pemeriksaan. (Sacher, 2004).
Penurunan kadar glukosa darah yang ditunda se-
lama dua jam antara plasma dan serum adalah pada 
plasma sebesar 2,9%, sedangkan pada serum 2,7%. 
Hasil tersebut menunjukan bahwa sampel yang dib-
iarkan atau ditunda pengerjaannya akan mengalami 
penurunan pada suhu kamar selama dua jam. Hal ini 
sesuai dengan (Kee, 2003) yang menyatakan sampel 
yang disimpan pada suhu kamar akan mengalami pe-
nurunan kadar glukosa darah kurang lebih 1-2% per 
jam.
Penelitian sebelumnya tentang perbedaan ka-
dar glukosa puasa menggunakan sampel EDTA dan 
serum yang langsung diperiksa dan yang ditunda 
selama dua jam terdapat perbedaan yang signifikan. 
Terjadi penurunan yaitu pada plasma EDTA sebesar 
6,6% sedangkan pada serum 3,5% (Lita, 2014). Hal 
ini menunjukan penurunan relatif lebih besar pada pe-
meriksaan menggunakan sampel plasma, hal ini terja-
di karena pada plasma masih mengandung fibrinogen 
dan partikel EDTA yang dapat mempengaruhi hasil 
pemeriksaan terhadap glukosa darah. (Sacher, 2004). 
Berdasarkan hasil penelitian ini Sebaiknya 
pemeriksaan terhadap glukosa darah dikerjakan 
langsung tanpa harus ditunda, supaya hasil yang 
didapat sesuai dengan keadaan tubuh pasien. Sehing-
ga hal-hal yang tidak diinginkan dapat terhindarkan 
yaitu mendapat hasil yang tinggi atau rendah palsu. 
Penutup
Dari pengujian didapat hasil perbedaan kadar 
glukosa darah pada plasma EDTA yang langsung 
diperiksa 89,18 mg/dl yang ditunda selama 2 jam 
86,60 mg/dl, dan kadar serum yang langsung diperik-
sa 92,20 mg/dl yang ditunda selama 2 jam  89,54 mg/
dl. Setelah dilakukan uji-Z dapat  disimpulkan bahwa 
tidak ada perbedaan yang signifikan antara kadar glu-
kosa darah yang menggunakan sampel plasma EDTA 
maupun yang menggunakan sampel serum. 
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